
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GERATHERM
MEDICAL AG.

 Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2023653, R2023936 et fait suite à l’action de sécurité
R1803066 datée du 13 février 2018 et l’action de sécurité R2021643 datée du 15 avril 2020.

Couverture de réchauffement patient Geratherm Patient Warming System unique temp -
Geratherm Medical AG
Couverture de réchauffement patient Geratherm Patient Warming System unique temp - Geratherm Medical
AG - Information de sécurité

Systeme de régulation température corporelle- Système
de réchauffement des patients, UniqueTemp Geratherm
Medical AG

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/01/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

Télécharger le courrier
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/06/mes-20210119-r2023653-geratherm.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/couverture-de-rechauffement-patient-geratherm-patient-warming-system-unique-temp-geratherm-medical-ag
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