
Suite à la diffusion d’un message de sécurité le 09 novembre 2020, la société CARDINAL HEALTH a informé
l'ANSM d’un numéro de lot additionnel

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Gant de chirurgie - Protexis Latex Micro - Cardinal Health
Gant de chirurgie - Protexis Latex Micro - Cardinal Health - Information de sécurité

Gant de chirurgie - Protexis Latex Micro - Cardinal Health
DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/03/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

Télécharger le courrier

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/11/2020 - MIS À JOUR LE 06/04/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/06/mes-20210308-gantprotexis-cardinalhealth.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/gant-de-chirurgie-protexis-latex-micro-cardinal-health

	Gant de chirurgie - Protexis Latex Micro - Cardinal Health
	Gant de chirurgie - Protexis Latex Micro - Cardinal Health


