
En accord avec l’ANSM, la société Biosynex a informé les utilisateurs du test rapide Biosynex COVID-19 Ag BSS
de la mise en quarantaine de deux lots.

Les utilisateurs concernés ont reçu les courriers ci-joints.
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/16/rlp-20110113-biosynex.pdf
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