
A la demande de l’ANSM, la société Biosynex a informé les utilisateurs du test rapide Biosynex COVID-19 Ag
BSS du rappel de trois lots.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Test rapide Biosynex COVID-19 Ag BSS

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 16/02/2021 - MIS À JOUR LE
17/03/2021

Télécharger le courrier (16/02/2021) 
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/16/rlp-20210216-biosynex.pdf
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