
Information de sécurité * Le fichier associé a été actualisé le 30/03/2021

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC MiniMed. Les
utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2104963.

Consultez l'information publiée le 16/11/2023 :

Système d'administration d'insuline en boucle fermee hybride (logiciel) – MiniMed 780G
Insulin Pump – Medtronic MiniMed
Information destinée aux patients, professionnels de santé et aux prestataires de santé à domicile

Système d'administration d'insuline en boucle fermée
hybride - Logiciel - MiniMed 780G Insulin Pump, MiniMed
670G Insulin Pump - Medtronic MiniMed

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/03/2021 - MIS À JOUR LE 16/11/2023

Consultez le courrier MEDTRONIC 
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/30/mes-20210326-minimed-medtronic.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/systeme-dadministration-dinsuline-en-boucle-fermee-hybride-logiciel-minimed-780g-insulin-pump-medtronic-minimed-1
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