
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produits effectué par la société Radiometer.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2105333.

Seringues à gaz du sang PICO70 - Radiometer
RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/03/2021

Consultez le courrier RADIOMETER

ANSM - Page 1 sur 1 - 19.07.2025 08:09

https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/31/rlp20210331-radiometer.pdf
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