Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Respreeza (alpha-1 antitrypsine humaine) - Ne pas utiliser
le dispositif de perfusion Becton Dickinson contenu dans
certaines boites de Respreeza 4000 mg et 5000 mg

Information destinée aux pneumologues hospitaliers et aux pharmaciens hospitaliers

Le dispositif de perfusion intraveineuse fourni dans certaines boites de Respreeza 4 000 et 5 000 mg poudre et solvant pour
solution injectable/ perfusion ne doit plus étre utilisé en raison d’incertitudes sur son niveau de stérilité. Les flacons de
poudre et de solvant de Respreeza ne sont pas concernés et peuvent étre administrés au moyen d’un autre dispositif de

perfusion.

Consultez la lettre a destination des pneumologues hospitaliers et aux pharmaciens hospitaliers

Respreeza 4 000 et 5 000 mg : ne plus utiliser le dispositif de perfusion
| intraveineuse contenu dans certaines boites
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/01/dhpc-20210104-respreeza.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/respreeza-4-000-et-5-000-mg-ne-plus-utiliser-le-dispositif-de-perfusion-intraveineuse-contenu-dans-certaines-boites
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