
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2104435.

L'ANSM a été informée de la suite de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Medtronic. Les 9
établissements de santé utilisateurs ayant déjà reçu un courrier de rappel en mars 2021, ont reçu le courrier ci-joint.

Tandis que 5 autres établissements de santé utilisateurs de ces dispositifs, qui ne faisaient pas l’objet du rappel diffusé le
mois dernier, ont reçu le courrier ci-joint :

Capsule endoscopique - Capsules de reflux et capsules de reflux sans calibration Bravo -
Medtronic
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Medtronic.

Capsule endoscopique - Capsule de reflux et capsule de
reflux sans calibration Bravo® - Medtronic

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 16/04/2021

Consultez le courrier MEDTRONIC pour le produit référencé FA956 Phase II

Consultez le courrier MEDTRONIC pour le produit référencé FA956

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/03/2021 - MIS À JOUR LE 16/04/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/16/mes-20210416-capsulebravo-medtronic-1.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/16/mes-20210416-capsulebravo-medtronic-2.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/capsule-endoscopique-capsules-de-reflux-et-capsules-de-reflux-sans-calibration-bravo-medtronic
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