
L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d’un retrait de lot effectué par la société TELEFLEX Medical Sdn
Bhd.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2108751.

Sonde d'intubation endotracheale- Plusieurs références de sondes (cf courrier) - Teleflex
Medical Sdn Bhd
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2114479/R2114926.

Sonde d'intubation endotracheale- Sonde trachéale
Ruschelit® Super Safety Clear - Teleflex

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/05/2021

Télécharger le courrier

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/07/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/05/17/fsn-eif-000464-teleflex.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/sonde-dintubation-endotracheale-plusieurs-references-de-sondes-cf-courrier-teleflex-medical-sdn-bhd
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