
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2107693.

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d’un amendement à l’action de sécurité effectuée par la société Drägerwerk AG
& Co. KGaA en avril 2021. 

Les utilisateurs concernés viennent de recevoir le courrier ci-joint.

Ventilateur de réanimation - Evita V800,Evita V600,Babylog VN800,Babylog VN600 -
Drägerwerk AG & Co. KGaA
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Drägerwerk AG
& Co. KGaA.

Ventilateur de réanimation - Evita V800,Evita
V600,Babylog VN800,Babylog VN600 - Drägerwerk AG &
Co. KGaA

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/05/2021

Télécharger le courrier

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/04/2021
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/05/26/20210526-amendement-fsn-drager.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-de-reanimation-evita-v800-evita-v600-babylog-vn800-babylog-vn600-dragerwerk-ag-co-kgaa
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