
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2110100.

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Philips Medical Systems
Nederland B.V.. 

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Scanner - RX- CT Fluoroscopy Digital Video Interface (DVI)
Package with Ceiling Mounted Portegra2 Extension/Spring
Arm by Mavig, Philips Medical Systems Nederland B.V.

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/05/2021 - MIS À JOUR LE 31/05/2021

Télécharger le courrier

ANSM - Page 1 sur 1 - 16.10.2025 11:19

https://ansm.sante.fr/uploads/2021/05/27/20210527-1570105-2888095-2021-013-fsn72800751.pdf
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