
Le présent message de sécurité est enregistré à l’ANSM sous le n° R2109513.

L'ANSM souhaite rappeler les termes de l’information de sécurité mise en œuvre par la société BAXTER, déjà diffusée sur le
site Internet de l'ANSM depuis le 29/03/2021.

Poches d’irrigation 3L Eau stérile, Chlorure de sodium
0.9%, Glycine 1,5% – Baxter

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/06/2021

Consultez le courrier Baxter
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/06/18/20210618-mes-poche-irrigation-baxter-r2109513-i2108399-courrier-ansm.pdf
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