
Lentille Intra– Oculaire - CT Lucia 611P +11.5 D - Carl Zeiss Meditec AG - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produit effectué par la société CARL ZEISS MEDITEC AG. 
Les 3 établissements de santé concernés ont déjà reçu le courrier ci-joint (20/08/2018)et les dispositifs concernés non
utilisés ont été retournés au fabricant.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1813365.

Lentille Intra– Oculaire - CT Lucia 611P +11.5 D - Carl
Zeiss Meditec AG - Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/08/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 11.01.2026 22:52

file:///uploads/2018/08/20/8b721933f3da7ccebd7d70be851ba6bd.pdf

	Lentille Intra– Oculaire - CT Lucia 611P +11.5 D - Carl Zeiss Meditec AG - Rappel

