
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2120367.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GE Healthcare. 

L’unique établissement de santé concerné en France a reçu le courrier ci-joint.

Table de réanimation néonatale - Bras support du
dispositif Lullaby Resus Plus/Prime sur les rails latéraux de
la table radiante Lullaby – GE Healthcare

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/10/2021

Télécharger le courrier
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/10/19/20211019-mes-lullaby-resus-plus-prime-ge-healthcare.pdf
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