
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2122658.

Actualisation du 24/02/2022 : mise à jour de la description du problème rencontré par le Chargeur
sans fil Medtronic, référence WR9220, page 8 du document ci-dessous

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Medtronic Inc. 

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Neurostimulateur (accessoire) - Chargeurs sans fil
modèles WR9200 et WR9220 - Medtronic Inc

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/12/2021 - MIS À JOUR LE 24/02/2022

Télécharger les courriers de Medtronic concernant les chargeurs sans fil modèles WR9200 et WR9220 
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/02/24/20220224-mes-chargeurs-wr9200-wr9220-medtronic.pdf
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