
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un rappel par le laboratoire CCD

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Dispositif intra-uterin (sterilet) – IUB Ballerine – OCON
Medical - Laboratoire CCD

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/12/2021

Télécharger le courrier du laboratoire CCD

PUBLIÉ LE 09/08/2021 - MIS À JOUR LE 29/08/2022

Stérilets IUB Ballerine : actualisations et recommandations

SURVEILLANCE - MATÉRIOVIGILANCE
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/12/09/20211209-rlp-iub-ballerine-ocon-ccd.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/sterilets-iub-ballerine-recommandations-a-destination-des-femmes-porteuses-de-ce-sterilet-et-des-professionnels-de-sante
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