
Cette action de sécurité est une extension de l’action de sécurité enregistrée à l’ANSM sous le n° R2110023
pour laquelle un courrier a été envoyé aux utilisateurs en mai 2021.

L'ANSM a été informée de l’extension de l’action de sécurité effectuée par la société ARJO Huntleigh AB.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. 

Globalement, cette action concerne les lits Arjo équipés du système IndiGo fabriqués entre le 25 mai 2018 et le 29
septembre 2021 ainsi que les modules Indigo fabriqués entre le 25 mai 2018 et le 21 octobre 2021.

Lit médical - IndiGo Intuitive Drive Assistance INDI-XXX, - Arjo Huntleigh AB
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2110023.

Lit medical (accessoire autre) - Indigo Intuitive Drive
Assistance Indi-XXX, Arjo Huntleigh AB

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/12/2021

Télécharger le courrier
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/12/10/20211210-mes-drive-assistance-arjo-huntleigh.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/lit-medical-indigo-intuitive-drive-assistance-indi-xxx-arjo-huntleigh-ab
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