
Pompe à perfusion ( tubulure ) - Extension ASV Y BCV, Fresenius Kabi AG - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectuée par la société Fresenius Kabi AG. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (17/10/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1817399.

Pompe à perfusion ( tubulure ) - Extension ASV Y BCV,
Fresenius Kabi AG - Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/10/2018

ANSM - Page 1 sur 1 - 20.07.2025 22:25

file:///uploads/2018/10/17/350086d6ad9b0bcde23b9c563dbe429e.pdf

	Pompe à perfusion ( tubulure ) - Extension ASV Y BCV, Fresenius Kabi AG - Rappel

