
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2203735.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société STEPHANIX. Les utilisateurs
concernés ont reçu le courrier ci-joint.

RX - Table X-ray remote controlled system - Stephanix
INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 07/02/2022

Consultez le courrier de la société Stéphanix

ANSM - Page 1 sur 1 - 27.01.2026 07:16

https://ansm.sante.fr/uploads/2022/02/07/20220207-tablexray-stephanix.pdf
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