
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2124530.

L'ANSM a été informée de la diffusion d’une communication effectuée par la société Fresenius Vial.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Ce courrier est une mise à jour des essais sur site et déploiement de la version logicielle Exelia 1.1.F3 du complément
d’information référence R2124530 paru le 23 décembre 2021

Base de perfusion, pompe à perfusion, pousse-seringue – Exelia Combox, Exelia SP, Exelia
Therapy Manager, Exelia VP – Fresenius Vial
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2219779.

Base de perfusion, pompe a perfusion, pousse-seringue – Combox Exelia, Exelia SP, Exelia
VP, Therapy Manager Exelia, Fresenius Kabi France
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2214834.

Pompe à perfusion Exelia VP, Pousse-seringue Exelia SP, Base de perfusion Exelia Combox,
Exelia Therapy Manager - Fresenius Vial
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2124530.

Base de perfusion, pompe à perfusion, Pousse-seringue -
Exelia Combox, Exelia Therapy Manager, Pompe à
perfusion Exelia VP, Pousse-seringue Exelia SP, Fresenius
Vial, Fresenius Kabi AG - Fresenius Vial, Fresenius Kabi AG

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/05/2022 - MIS À JOUR LE 09/08/2022

Téléchargez le courrier bilan des essais sur site et déploiement de la version logicielle Exelia 1.1.F3

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/08/2022 - MIS À JOUR LE 29/12/2022

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/06/2022 - MIS À JOUR LE 09/08/2022

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/12/2021 - MIS À JOUR LE 29/12/2022
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/05/09/20220509-mes-deploiement-de-version-logicielle-11f3-fresenius.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/base-de-perfusion-pompe-a-perfusion-pousse-seringue-exelia-combox-exelia-sp-exelia-therapy-manager-exelia-vp-fresenius-vial
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/base-de-perfusion-pompe-a-perfusion-pousse-seringue-combox-exelia-exelia-sp-exelia-vp-therapy-manager-exelia-fresenius-kabi-france
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pompe-a-perfusion-exelia-vp-pousse-seringue-exelia-sp-base-de-perfusion-exelia-combox-exelia-therapy-manager-fresenius-vial


Pousse-seringue Exelia SP, pompe à perfusion Exelia VP - Fresenius Kabi
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2112333

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/06/2021 - MIS À JOUR LE 09/08/2022
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https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pousse-seringue-exelia-sp-pompe-a-perfusion-exelia-vp-fresenius-kabi
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