
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2215833.

L'ANSM a été informée en juin 2022 de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Philips
Respironics. Cette action de sécurité fait suite à une précédente information datée de janvier 2021 diffusée par le fabricant
aux utilisateurs sans toutefois être notifiée à l'ANSM et aux autres autorités compétentes, le fabricant considérant cette
dernière comme non reportable. 

Les utilisateurs concernés qui sont exclusivement des établissements de santé ont reçu les 2 courriers ci-joints : lettre
d’information client datée de janvier 2021 et notification de sécurité produit datée de mai 2022.

Ventilateur de réanimation – V680 – Philips
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2301187.

Ventilateur de réanimation V60, V60 Plus, V680 - Respironics California, LLC - Philips
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2208723.

Ventilateur de réanimation – V680 – Philips Respironics
INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/06/2022 - MIS À JOUR LE 02/03/2023

Téléchargez la notification de sécurité de Philips de mai 2022

Téléchargez la lettre d'information de Philips de janvier 2021

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/03/2023

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 11/07/2022 - MIS À JOUR LE 02/03/2023
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/06/27/20220627-mes-v680-philips-fsn.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2022/06/27/20220627-mes-v680-philips-fsn-lettre-info-janvier-2021.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-de-reanimation-v680-philips
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateur-de-reanimation-v60-v60-plus-v680-respironics-california-llc-philips-1
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