
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2201974.

Le 18 janvier 2022, l’ANSM a été informée par des laboratoires de biologie médicale d’une potentielle rupture de stock
mondiale du kit VeriSeq NIPT v2 commercialisé par la société Illumina. Ce réactif est utilisé pour la réalisation du dépistage
prénatal non invasif (DPNI), notamment de la trisomie 21. 

La société Illumina a informé les utilisateurs concernés de la résolution de ces problèmes d’approvisionnement et leur a
adressé le courrier ci-joint.

Réactif VeriSeq NIPT v2 - Illumina – Rupture de stock
Le 18 janvier 2022, l’ANSM a été informée par des laboratoires de biologie médicale d’une potentielle rupture
de stock mondiale du kit VeriSeq NIPT v2 commercialisé par la société Illumina.

Réactif VeriSeq NIPT v2 - Illumina
INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 12/07/2022

Consultez le courrier de la société Illumina
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/07/12/20220712-mes-reactifveriseq-illumina.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/reactif-veriseq-nipt-v2-illumina-rupture-de-stock
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