
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2214881.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société WALDEMAR LINK.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.                            

Waldemar Link a indiqué à l'ANSM avoir mis sur le marché des dispositifs conformes depuis fin juin 2022.

L’ANSM recommande aux destinataires de ce message d'utiliser préférentiellement les dispositifs conformes maintenant
disponibles.

Cette action de sécurité est mise à jour par celle diffusée le 20/06/2024 :

Composants tibiaux du système de prothèse de genou modulaire Endo-Model M et du
système de prothèse de genou rotationnel et à charnière Endo-Model-SL – Waldemar Link
GmbH
Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur

Composants tibiaux du système de prothèse de genou
modulaire Endo-Model M et du système de prothèse de
genou rotationnel et à charnière Endo-Model SL -
Waldemar Link

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/07/2022

Consultez le courrier de la société Waldemar Link

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/06/2024
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/07/18/20220718-mes-endomodel-waldemar.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/composants-tibiaux-du-systeme-de-prothese-de-genou-modulaire-endo-model-m-et-du-systeme-de-prothese-de-genou-rotationnel-et-a-charniere-endo-model-sl-waldemar-link-gmbh
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