anNsiM

Agence nationale de sécurité du medicament
et des produits de santé

Neurostimulateur implantable - Programmateur médecin
Vanta A71200 v2.0.2455 et Neurostimulateurs Vanta
modele 977006 - Medtronic

Affichage du message « Nombre excessif de dispositifs détectés ». Cette action de sécurité est enregistrée a
I’ANSM sous le n° R2219405.

Cette action de sécurité est enregistrée a L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’une action de sécurité effectuée par
la société Medtronic.

Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de Medtronic
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/08/03/20220802-mes-neurostimulateur-vanta-medtronic.pdf

	Neurostimulateur implantable – Programmateur médecin Vanta A71200 v2.0.2455 et Neurostimulateurs Vanta modèle 977006 – Medtronic

