
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2223625.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produit effectuée par la société Gelita Medical GmbH. 

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Dispositif hémostatique – Gelita Tuft-It – Gelita Medical
GmbH
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Téléchargez le courrier de la société Gelita Medical GmbH
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/09/26/20220926-rlp-tuft-it-gelita.pdf
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