
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2228854.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre de 3 actions de sécurité (2 nouvelles actions correctives et 1 action corrective
de juillet 2022 à titre de rappel) effectuées par la société Getinge Disinfection AB. 

Les utilisateurs concernés ont reçu les courriers ci-joints.

Laveur désinfecteur à endoscope / endoscopie - Getinge ED-Flow Range - Getinge
Disifection AB
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2217693.

Laveur désinfecteur à endoscope/endoscopie – Gamme
Getinge ED-Flow – Getinge Disinfection AB

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 30/11/2022

Téléchargez le courrier de Getinge Disinfection AB

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 25/07/2022
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https://ansm.sante.fr/uploads/2022/11/30/20221130-mes-ed-flow-getinge.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/laveur-desinfecteur-a-endoscope-endoscopie-getinge-ed-flow-range-getinge-disifection-ab

	Laveur désinfecteur à endoscope/endoscopie – Gamme Getinge ED-Flow – Getinge Disinfection AB
	Laveur désinfecteur à endoscope / endoscopie - Getinge ED-Flow Range - Getinge Disifection AB


