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Agence nationale de sécurité du meédicament
et des produits de santé

Réactifs Advia Centaur Anti-Thyroglobulin (aTG) et
Atellica IM Anti-thyroglobulin (aTG) - Siemens - Rappel

Réactifs Advia Centaur Anti-Thyroglobulin (aTG) et Atellica IM Anti-thyroglobulin (aTG) - Siemens - Rappel

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’un retrait de lots effectué par la société Siemens Healthcare Diagnostics.
Les utilisateurs concernés ont recu I'un des 2 courriers ci-joint.

® Réactifs Advia Centaur Anti-Thyroglobulin (aTG) (28/12/2018)
® Réactifs Atellica IM Anti-thyroglobulin (aTG) (28/12/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée a I’ANSM sous le n° R1821455.
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