
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Implant Direct Sybron
Manufacturing LLC.

L’unique client concerné en France a reçu le courrier ci-joint.

Implant dentaire - Interactive Precision IO Scan Adapter - Implant Direct Sybron
Manufacturing LLC - Rappel
Implant dentaire - Interactive Precision IO Scan Adapter - Implant Direct Sybron Manufacturing LLC - Rappel

Implant dentaire - Interactive Precision IO Scan Adapter -
Implant Direct Sybron Manufacturing LLC

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/01/2019 - MIS À JOUR LE 04/05/2021

Télécharger le courrier

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/12/2018
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/05/04/rlp-190104-implantdentaire-sybron.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/implant-dentaire-interactive-precision-io-scan-adapter-implant-direct-sybron-manufacturing-llc-rappel

	Implant dentaire - Interactive Precision IO Scan Adapter - Implant Direct Sybron Manufacturing LLC
	Implant dentaire - Interactive Precision IO Scan Adapter - Implant Direct Sybron Manufacturing LLC - Rappel


