
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2118252/R2119060.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Datascope Corp.Getinge.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité correspond à une mise à jour de la FSN relative au signalement R2118252/R2119060 :

Consoles de contre-pulsion intra-aortique Cardiosave Hybrid & Cardiosave Rescue -
Datascope Corp. Getinge
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2118252.

Cette information a été mise à jour par celle diffusée le 20/09/2024 :

Consoles de contre-pulsion intra-aortique (CPBIA) Cardiosave Hybrid et Cardiosave Rescue –
Datascope Corp (Getinge) USA
Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur et établissements de santé

Consoles de contre-pulsion intra-aortique Cardiosave
Hybrid & Cardiosave Rescue – Datascope Corp. Getinge

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/02/2023 - MIS À JOUR LE 20/09/2024

Téléchargez le courrier de la société Datascope Corp.Getinge

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/09/2021 - MIS À JOUR LE 20/02/2023

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/09/2024
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https://ansm.sante.fr/uploads/2023/02/20/20230220-mes-console-cardiosave-datascope.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/consoles-de-contre-pulsion-intra-aortique-cardiosave-hybrid-cardiosave-rescue-datascope-corp-getinge
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/consoles-de-contre-pulsion-intra-aortique-cpbia-cardiosave-hybrid-et-cardiosave-rescue-datascope-corp-getinge-usa
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