
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2304342.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société In2Bones. 

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez l'extension du rappel diffusé le 23/03/2023 :

Vis d'ostéosynthèse (Orthopédie) – Vis de compression I.B.S – In2Bones – Extension de
rappel
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2304342.

Vis d'ostéosynthèse (orthopédie) – Vis de Compression
I.B.S Diamètre 3.0mm, Longueur 28mm – In2Bones

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 27/02/2023 - MIS À JOUR LE 23/03/2023

Téléchargez le courrier de la société In2Bones

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/03/2023
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https://ansm.sante.fr/uploads/2023/02/27/20230227-rlp-vis-de-compression-in2bones.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/vis-dosteosynthese-orthopedie-vis-de-compression-i-b-s-in2bones
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