
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2303627/R2305439.

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Sinovo health solutions GmbH. 

Il s’agit d’un complément d’information de la FSN qui a été publié le 28 février 2023 :

Pompe à insuline externe – Mylife App – Sinovo health solutions GmbH – Défaut logiciel
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2303627.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Pompe à insuline externe – Mylife App – Sinovo health
solutions GmbH

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 30/03/2023

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/02/2023 - MIS À JOUR LE 30/03/2023

Téléchargez le courrier de la société Sinovo health solutions GmbH
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https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/pompe-a-insuline-externe-mylife-app-sinovo-health-solutions-gmbh-defaut-logiciel
https://ansm.sante.fr/uploads/2023/03/30/20230330-mes-ypsomed-sinovo.pdf
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