
Information destinée aux établissements de santé

Actualisation du 01/09/2023

Afin de prévenir tout risque d’utilisation des ventilateurs Dräger Carina en pédiatrie, dans l’attente du
déploiement de nouveaux couvercles sans mousse insonorisante prévue au 4e trimestre 2023, le
fabricant a envoyé aux établissements de santé une étiquette à apposer sur les ventilateurs
comportant la mention “ne pas utiliser en pédiatrie”.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2315124. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Dräger.

Les établissements de santé concernés ont reçu le courrier ci-joint.
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Téléchargez le courrier de la société Dräger du 04/07/2023

Téléchargez la fiche de suivi à retourner à Dräger

Téléchargez le courrier de la société Dräger
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https://ansm.sante.fr/uploads/2023/09/01/20230901-mes-draeger-cover-letter-ventilateur-carina.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2023/09/01/2023-07-04-fiche-de-suivi-carina.docx
https://ansm.sante.fr/uploads/2023/07/04/20230704-mes-carina-draeger.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/les-ventilateurs-drager-carina-ne-doivent-plus-etre-utilises-en-pediatrie


PUBLIÉ LE 04/07/2023 - MIS À JOUR LE 01/09/2023

Les ventilateurs Dräger Carina ne doivent plus être utilisés en pédiatrie
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