
Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2314984/R2314774. Pour toute question, merci de vous
adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Datascope Corp.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Une mise à jour de l'action de sécurité a été publiée le 31/07/2023 :

Ballons Intra-aortiques Sensation/Sensation Plus/Mega/Linear – Kits d’insertion seuls et kits
d’introducteur renforcé – Datascope/Getinge
Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur et aux établissement de santé

Ballons Intra-aortiques Sensation/Sensation
Plus/Mega/Linear, Kits d’Insertion seuls et Kits
d’Introducteur Renforcé – Datascope/Getinge

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/07/2023 - MIS À JOUR LE 31/07/2023

Téléchargez le courrier de la société Datascope Corp

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/07/2023

ANSM - Page 1 sur 1 - 15.01.2026 07:21

https://ansm.sante.fr/uploads/2023/07/06/20230706-mes-kit-insertion-datascope.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ballons-intra-aortiques-sensation-sensation-plus-mega-linear-kits-dinsertion-seuls-et-kits-dintroducteur-renforce-datascope-getinge-1
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