
Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur

Cette action de sécurité complémentaire est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2305114. Pour toute question, merci de vous
adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produit effectué par la société Abbott. 

Cette communication fait suite à la diffusion d’une précédente information de sécurité diffusée en mars 2023 par la société
Abbott :

Valve cardiaque biologique chirurgicale – Trifecta et Trifecta avec Technologie Glide –
Abbott
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2305114.

Le seul établissement de santé concerné en France a reçu le courrier ci-joint.

Valve cardiaque biologique chirurgicale – Trifecta et
Trifecta avec Technologie Glide – Abbott

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 11/08/2023

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 14/03/2023 - MIS À JOUR LE 11/08/2023

Téléchargez le courrier de la société Abbott
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https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/valve-cardiaque-biologique-chirurgicale-trifecta-et-trifecta-avec-technologie-glide-abbott
https://ansm.sante.fr/uploads/2023/08/11/20230811-rlp-trifecta-abbott.pdf
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