
Information destinée aux prestataires de santé à domicile et aux ambulanciers

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2313506. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée en juin 2023 de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Stryker Medical.
Cette lettre d’information a été publiée le 26 juin 2023. Depuis, la société Stryker a modifié les sections « Problème relatif au
produit » et « Risques et dangers potentiels » et a mis à jour la lettre d’information de sécurité.

Chariot - Brancard pour ambulance Power-Pro 2 - Stryker Medical
Information destinée aux prestataires de santé à domicile et ambulanciers

Depuis, la société Stryker a modifié les sections « Problème relatif au produit » et « Risques et dangers potentiels » et a mis
à jour la lettre d’information de sécurité :

Chariot – Brancard pour ambulance – Power-Pro 2 –
Stryker Medical

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/10/2023

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/06/2023 - MIS À JOUR LE 13/10/2023

Téléchargez le courrier mis à jour de la société Stryker Medical
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https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/chariot-brancard-pour-ambulance-power-pro-2-stryker-medical-1
https://ansm.sante.fr/uploads/2023/10/13/20231013-mes-brancard-stryker-pro-2-stryker.pdf

	Chariot – Brancard pour ambulance – Power-Pro 2 – Stryker Medical
	Chariot - Brancard pour ambulance Power-Pro 2 - Stryker Medical


