
Réactif FTD Fever and Rash version 10.2 - Fast Track Diagnostics – Rappel de produit

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produit effectué par la société Launch Diagnostics. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (20/03/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1903584.

Lire  aussi

Réactif FTD Fever and Rash version 10.2 - Fast Track
Diagnostics – Rappel de produit

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 20/03/2019

Réactif FTD Fever and Rash - Fast Track Diagnostics (04/03/2019) - Information de sécurité

ANSM - Page 1 sur 1 - 10.03.2026 14:23

file:///uploads/2019/03/20/4c5df6a33a9cbf8ea964f8dbf756de16.pdf
ezobject:/157505

	Réactif FTD Fever and Rash version 10.2 - Fast Track Diagnostics – Rappel de produit
	Lire  aussi


