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L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société ThermoFisher Scientific/Microgenics. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (20/03/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1905526.

Réactif - MAS ChemTRAK H Assayed Niveau 3 -
ThermoFisher Scientific/Microgenics - Rappel

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 20/03/2019

ANSM - Page 1 sur 1 - 22.10.2025 19:25

file:///uploads/2019/03/20/ce444bbe4923516ab744b7ec07dd203e.pdf

	Réactif - MAS ChemTRAK H Assayed Niveau 3 - ThermoFisher Scientific/Microgenics - Rappel

