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Etoposide injectable : risque accru de réactions
d'hypersensibilité lorsque la ligne de perfusion est
équipée d’un filtre en ligne

Information destinée aux spécialistes en cancérologie, hématologie, oncologie médicale, pharmacies a usage
intérieur et aux cadres de santé des services correspondants

e Un risque accru de réactions d'hypersensibilité a été observé lorsque la ligne de perfusion d'étoposide était équipée d’un
filtre en ligne.

® A cejour on ignore si l'augmentation du risque se produit avec tous les types de filtres en ligne ou uniguement avec les
filtres utilisant certains matériaux.

e Les filtres en ligne ne doivent pas étre utilisés. Cette recommandation s'applique uniquement a I'étoposide et non
au phosphate d’'étoposide.

Consultez le courrier destiné aux professionnels de santé
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https://ansm.sante.fr/uploads/2024/02/05/20240205-dhpc-etoposide.pdf
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