
Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2213861. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la phase II de l’action de sécurité effectuée par la société Medtronic Xomed et diffusée le
13/06/2022.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez la phase I de cette action de sécurité diffusée le 13/06/2022 :

Sonde d'intubation endotracheale – EMG NIM et EMG NIM Contact – Medtronic
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2213861.

Consultez la phase III de cette action de sécurité diffusée le 19/07/2024 :

Sonde d'intubation endotrachéale - EMG NIM et EMG NIM Contact - Medtronic Xomed
Information destinée aux établissements de santé

Sonde d’intubation endotrachéale – EMG Nim et EMG Nim
Contact – Medtronic Xomed

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 20/02/2024 - MIS À JOUR LE 19/07/2024

Téléchargez le courrier de la société Medtronic Xomed

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/06/2022 - MIS À JOUR LE 19/07/2024

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/07/2024
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https://ansm.sante.fr/uploads/2024/02/20/20240220-mes-emg-nim-medtronic-2.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/sonde-dintubation-endotracheale-emg-nim-et-emg-nim-contact-medtronic
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/sonde-dintubation-endotracheale-emg-nim-et-emg-nim-contact-medtronic-xomed-1
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