
Niveau de rappel : Établissements de santé

Le laboratoire GE Healthcare procède par mesure de précaution au rappel du lot mentionné ci-dessous de la spécialité
Vizamyl 400 MBq/mL, solution injectable (CIP : 34009 550 002 0 4)  :

Ce rappel fait suite à la mise en évidence de l’utilisation d’un filtre stérilisant différent de celui approuvé dans l’autorisation
de mise sur le marché lors de la production de ce lot.
L’ensemble des résultats de contrôle qualité étaient conformes aux spécifications du produit au moment de la libération
du lot.

Les hôpitaux destinataires du lot ont été contactés dès lundi 26 février dernier par téléphone.

Pour toute question vous pouvez contacter l’adresse suivante : ReclamationsFrance@ge.com.
 
Le rappel est effectué en direct auprés des établissements concernés, aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce
rappel.

Vizamyl 400 MBq/ml, solution injectable – Laboratoire GE
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RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 01/03/2024

Lot : V0041

Date de fabrication : 26/02/2024 à 06h28

Date de péremption : 26/02/2024 à 14h28
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