
Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2407732. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Intuitive Surgical.

Les utilisateurs concernés ont reçu dans un premier temps, le courrier ci-joint.

Cette information a été mise à jour par celle diffusée le 26/03/2024 :

Chirurgie assistée par ordinateur – Agrafeuse SureForm45 et 60, joint de canule, champ
stérile du bras d’instrumentation, obturateur sans lame 8 mm – Intuitive Surgical SAS
Information destinée aux établissements de santé

Chirurgie assistée par ordinateur – Obturateur sans lame
8mm, champ stérile pour bras d’instrumentation, joint de
canule 5-8 mm et agrafeuse SureForm 45 et 60 – Intuitive
Surgical SAS

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/03/2024 - MIS À JOUR LE 26/03/2024

Téléchargez le courrier de la société Intuitive Surgical

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 26/03/2024
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https://ansm.sante.fr/uploads/2024/03/08/20240308-rlp-obturateur-intuitive-surgical.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/chirurgie-assistee-par-ordinateur-agrafeuse-sureform45-et-60-joint-de-canule-champ-sterile-du-bras-dinstrumentation-obturateur-sans-lame-8-mm-intuitive-surgical-sas
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