
information destinée aux établissements de santé et aux cabinets/services de rythmologie/cardiologie

L'ANSM a été informée de la mise à jour d’une action de sécurité effectuée par la société Microport CRM SRL.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2408859. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité fait suite et complète la communication précédente suivante de 2022 enregistrée à
l’ANSM sous le n° R2222234.

Consultez la communication du 07/09/2022 :

Sonde de stimulation cardiaque – Sondes Xfine connectées aux stimulateurs Alizea et Borea
– Microport CRM SRL
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2222234.

Sonde de stimulation cardiaque – Sondes Xfine
connectées aux stimulateurs Alizea et Borea – Microport
CRM SRL

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 21/03/2024

Téléchargez le courrier de la société Microport CRM SRL

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 07/09/2022 - MIS À JOUR LE 21/03/2024
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https://ansm.sante.fr/uploads/2024/03/21/20240321-mes-sondes-xfine-microport-crm.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/sonde-de-stimulation-cardiaque-sondes-xfine-connectees-aux-stimulateurs-alizea-et-borea-microport-crm-srl
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