
Réactif SD Bioline Chikungunya IgM - Standard Diagnostics – Rappel de lots

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de 7 lots effectuée par la société ALERE. 
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (02/05/2019).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1907324.

Réactif SD Bioline Chikungunya IgM - Standard
Diagnostics – Rappel de lots

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 02/05/2019

ANSM - Page 1 sur 1 - 10.03.2026 11:03

file:///uploads/2019/05/02/3994ad4cb5464848db636a1f22c51181.pdf

	Réactif SD Bioline Chikungunya IgM - Standard Diagnostics – Rappel de lots

