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Ventilateur d'anesthésie - Aisys CS2, Avance CS2, Avance
CS2 Pro, Aisys, Avance, Amingo, Aespire 100, Aespire
View, Aespire 7900 et Aespire 7100 équipés d’'une sortie
auxiliaire de gaz frais (SAGF) - Datex-Ohmeda - GE

Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée a I’ANSM sous le n° R2423131. Pour toute question, merci de vous adresser
directement a I'’émetteur de I'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Datex-Ohmeda.

Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Datex-Ohmeda

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MEDICAUX

Ventilateurs d'anesthésie - Plusieurs références concernées* - GE Healthcare

Information destinée aux établissement de santé
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https://ansm.sante.fr/uploads/2024/08/14/20240814-mes-ventilateur-datex-ohmeda.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/ventilateurs-danesthesie-plusieurs-references-concernees-ge-healthcare
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