
Information destinée aux établissements recevant du public, services de soins, services de secours et
distributeurs

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2421243, R2421245. Pour toute question, merci de vous
adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Leonhard Lang GmbH,
concernant un défaut de contact potentiel entre le connecteur du câble d’électrode et le défibrillateur des dispositifs
concernés.

Les établissements de santé et les services de secours concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Défibrillateur accessoires (DAE) – GS Corpuls defibrillation
electrodes – Leonhard Lang GmbH
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Téléchargez le courrier de Leonhard Lang GmbH
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https://ansm.sante.fr/uploads/2024/08/23/20240823-mes-gs-corpuls-leonhard-lang.pdf
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