
Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2424462. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Vims.

Les 3 utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Protection stérile pour optique d'endoscopie – Gaine
stérile à usage unique pour caméra ArthroVims 30° UHD,
LW4030J-UHD Endovcover – Vims

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 02/09/2024

Téléchargez le courrier de la société Vims 

ANSM - Page 1 sur 1 - 05.04.2025 18:21

https://ansm.sante.fr/uploads/2024/09/02/20240902-rlp-gaine-endovcover-vims.pdf
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