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Agence nationale de sécurité du medicament
et des produits de santé

IRM - Systemes Evolution Upgrade 3.0T, Ingenia 1.5T,
Ingenia 3.0T, Ingenia 3.0T CX, Ingenia Ambition S, Ingenia
Ambition X, Ingenia Elition X - Philips

Information destinée aux établissements de santé, centres d’imagerie médicale

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Philips.
Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée a I'’ANSM sous len® R2425189.
Pour toute question, merci de vous adresser directement a I’émetteur de I'action de sécurité.

Consultez le courrier de la société Philips

ANSM - Page 1 sur1-14.01.2026 10:23


https://ansm.sante.fr/uploads/2024/10/01/20241001-mes-irm-ingenia-philips-mv-email-1787774-fr-2023-pd-mr-033-fsn-unsigned.pdf

	IRM – Systèmes Evolution Upgrade 3.0T, Ingenia 1.5T, Ingenia 3.0T, Ingenia 3.0T CX, Ingenia Ambition S, Ingenia Ambition X, Ingenia Elition X – Philips

