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Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée a I’ANSM sous le n°® R2419975/R2429778. Pour toute question, merci de vous
adresser directement a I’émetteur de I'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en ceuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Gambro Industries / Baxter -
Vantive SAS.

L'information de sécurité du fabricant fait suite a linformation que nous avons publiée en lien avec la Sfar (Société francaise
d’anesthésie et de réanimation), demandant aux médecins anesthésistes-réanimateurs de ne pas utiliser des membranes

dérivées du polyacrylonitrile chez les patients en soins intensifs sous hémofiltration et recevant un traitement par
caspofungine.

Consultez le courrier a destination des établissements de santé

Consultez I'information publiée le 02/10/2024 :

RISQUES MEDICAMENTEUX - DISPOSITIFS MEDICAUX

Caspofungine : '’ANSM recommande de ne pas utiliser de membrane dérivée du
polyacrylonitrile chez les patients en soins intensifs sous hémofiltration

Information a destination des médecins réanimateurs
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https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/caspofungine-lansm-recommande-de-ne-pas-utiliser-de-membrane-derivee-du-polyacrylonitrile-chez-les-patients-en-soins-intensifs-sous-hemofiltration
https://ansm.sante.fr/uploads/2024/11/04/20241104-mes-prismaflex-oxiris-baxter.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/caspofungine-lansm-recommande-de-ne-pas-utiliser-de-membrane-derivee-du-polyacrylonitrile-chez-les-patients-en-soins-intensifs-sous-hemofiltration
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