
Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur et services de chirurgie

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2431312. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Wilson-Cook Medical, Inc.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Le fabricant a informé l’ANSM avoir contacté l’ensemble des utilisateurs possédant des lots concernés par le retrait de lot.

Il s'agit de la mise à jour de l'information diffusée le 18/11/2024 :

Dispositif hémostatique - chirurgie – Hemospray – Wilson-Cook Medical, Inc.
Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur et services de chirurgie

Dispositif hémostatique-chirurgie – Hemospray
Endoscopic Hemostat – Wilson-Cook Medical, Inc.

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/11/2024

Téléchargez le courrier de la société Wilson-Cook Medical, Inc

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 18/11/2024 - MIS À JOUR LE 22/11/2024
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https://ansm.sante.fr/uploads/2024/11/22/20241122-rlp-hemospray-hemostat-wilson.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/dispositif-hemostatique-chirurgie-hemospray-wilson-cook-medical-inc
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