
L'ANSM a été informée de la publication d'un communiqué de presse par la société Philips concernant les
défibrillateurs externes Hearstart FRx (modèles 861304 et 861305) et Hearstart HS1 (modèles M5066A,
M5067A et M5068A).

Défibrillateurs externes Hearstart FRx et Hearstart HS1 -
Philips - Information de sécurité

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/06/2014 - MIS À JOUR LE 22/12/2020

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (04/06/2014)
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https://ansm.sante.fr/uploads/2020/12/22/mes-140604-philips.pdf
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